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Исследование Результат Комментарий
Диализная вода (BBA) см.комм. Результат исследования состава воды для гемодиализа прилагается 

на отдельном бланке
Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием 
исследования. www.invitro.ru 
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ ВГД-46843 от «21» ноября 2025г. 

Дата начала исследования «19» ноября 2025г. 

Дата окончания исследования «21» ноября 2025г. 

Регистрационный номер образца (ИНЗ): № 871143170, ВОДА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 

Испытуемый образец: Проба воды для гемодиализа   

Место отбора пробы: Не указано 

Результаты: 

№ 

п/п 

Номенклатура показателей,  

единицы измерения 

Значение 

показателя 

ПДК* Метод испытаний 

(ссылка на НД) 

1. Алюминий, мг/дм3 < 0.01 0.01 ГОСТ Р 57165-2016 
2. Сурьма, мг/дм3 < 0.005 0.006 ГОСТ Р 57165-2016 
3. Мышьяк, мг/дм3 < 0.005 0.005 ГОСТ Р 57165-2016 
4. Барий, мг/дм3 < 0.001 0.1 ГОСТ Р 57165-2016 
5. Бериллий, мг/дм3 < 0.0001 0.0004 ГОСТ Р 57165-2016 
6. Кадмий, мг/дм3 < 0.0001 0.001 ГОСТ Р 57165-2016 
7. Кальций, мг/дм3 0.081 2.0 ГОСТ Р 57165-2016 

8. Хлор общий, мг/дм3 < 0.01 0.1 Методика № 01.1:1.2.3.4.40-06 

(ФР.1.31.2006.02958) 
9. Хром , мг/дм3 < 0.001 0.014 ГОСТ Р 57165-2016 

10. Медь, мг/дм3 < 0.001 0.1 ГОСТ Р 57165-2016 
11. Фториды, мг/дм3 < 0.02 0.2 ФР.1.31.2005.01774 
12. Свинец, мг/дм3 < 0.003 0.005 ГОСТ Р 57165-2016 
13. Магний, мг/дм3 < 0.05 2.0 ГОСТ Р 57165-2016 
14. Ртуть, мг/дм3 < 0.0001 0.0002 ГОСТ 31950-2012 (метод 1) 
15. Калий, мг/дм3 < 0.05 2.0 ГОСТ Р 57165-2016 
16. Селен, мг/дм3 < 0.005 0.09 ГОСТ Р 57165-2016 
17. Серебро, мг/дм3 < 0.005 0.005 ГОСТ Р 57165-2016 
18. Натрий, мг/дм3 0.43 50.0 ГОСТ Р 57165-2016 
19. Сульфаты, мг/дм3 < 0.1 100.0 ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.) 
20. Таллий, мг/дм3 < 0.002 0.002 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
21. Цинк, мг/дм3 < 0.005 0.1 ГОСТ Р 57165-2016 

22. Цианиды, мг/дм3 < 0.002 0.002 Методика № 01.1:1.2.4.47-06 

(ФР.1.31.2007.03331) 

23. 
Удельная электрическая проводимость, 

мкСм/см 
2.5 12 

КТЖГ.414321РЭ. Руководство по 

эксплуатации кондуктометра «Эксперт - 

002» 
24. Нитраты (по N), мг/дм3 < 0.14 2.0 ФР.1.31.2005.01774 

* - На основании Заявки Заказчика и ГОСТ Р 52556-2006  




